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GUÍA DE USO DE APLICACIÓN DE MENOPUR 1200 PARA PACIENTES 
 

Contenido de la caja: 

A.18 jeringas con agujas descartables para la administración graduada en unidades. 

B.1 vial/frasco ampolla de polvo liofilizado. 

C.1 aguja. 

D. 2 jeringas prellenadas con solvente para incorporar en el polvo. 

E.18 toallitas embebidas con alcohol. 

 

Mantener en heladera en su estuche original para proteger de la luz. Luego de su reconstitución, la 
solución puede conservarse por un máximo de 28 días a no más de 25ºC. 

No congelar. 

Lávese las manos y retire la medicación de la heladera 10 minutos antes de preparar y colocarla. 
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Dejando la aguja 
de reconstitución 
inserta en el vial. 

Inyecte lentamente todo el 
solvente en el frasco ampolla, 
disolviendo el polvo (en menos 
de 2 minutos), hasta obtener 
una solución límpida. 

PASO 5 

Después de unos 
segundos, separe la 
jeringa lentamente de la 
aguja con un giro. 

PASO 6 

GUÍA DE USO DE APLICACIÓN DE MENOPUR 1200 PARA PACIENTES 

 



[Escriba aquí]   SERVICIO DE FARMACIA-IMR 

                           

Y retire la tapa de goma de una de 
las jeringas precargadas de 
disolvente (D) 

Mantenga la 
tapa de 
protección de la 
aguja. 

 

Coloque la aguja de 
reconstitución (C ) en la 
jeringa precargada de 
disolvente (D) y retire la 
tapa de protección de la 
aguja. 

PASO 3 

Introduzca la aguja en 
el medio del tapón de 
goma del vial con 
polvo liofilizado (B). 

PASO 4 

Antes de comenzar con la reconstitución de Menopur 1200, 
lávese las manos o use un sanitizante apropiado. 

Retire la tapa de protección del vial que 
contiene el polvo liofilizado (B) 

PASO 1 

Desenrosque la 
aguja de 
reconstitución (C ) 
rompiendo el 
precinto. 

PASO 2 
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Dejando la aguja 
de reconstitución 
inserta en el vial. 

Inyecte lentamente todo el 
solvente en el frasco ampolla, 
disolviendo el polvo (en menos 
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Retire la tapa de protección de goma de la 
otra jeringa precargada de disolvente.(D) 

PASO 7 

E inserte la jeringa 
en la aguja de 
reconstitución que 
se encuentra 
inserta en el vial. 

Inyecte lentamente todo 
el solvente en el vial (en 
menos de 2 minutos). 

PASO 8 

[Escriba aquí]   SERVICIO DE FARMACIA-IMR 

Y retire la protección 
de la misma. 

No agitar 
violentamete ya que 
esto afecta la calidad 

del producto. 

Retire la jeringa y la aguja 
de reconstitución del vial. 

PASO 9 

Gire el frasco ampolla con 
movimientos suaves para 
facilitar la disolución del polvo. 

PASO 10 

Tome una jeringa de 
dosificación con aguja fija (A) 

PASO 11 
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Golpee levemente sobre el lado de 
la jeringa, para que todas las 
burbujas se junten en la parte 
superior y luego retire la aguja del 
frasco ampolla. 

PASO 14 

PASO 15 

Presionar levemente sobre el émbolo, hasta 
que la primera gota de líquido salga de la punta 
de la aguja. 
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Y retire la protección 
de la misma. 
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violentamete ya que 
esto afecta la calidad 

del producto. 
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Introduzca la aguja en el frasco 
ampolla hasta el final en un 
ángulo de 90°. 

PASO 12 

Invierta el frasco ampolla y tire del émbolo hasta 
extraer la dosis de Menopur 1200 UI, indicada por 
su médico en la jeringa de dosificación para la 
inyección. 

PASO 13 
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Golpee levemente sobre el lado de 
la jeringa, para que todas las 
burbujas se junten en la parte 
superior y luego retire la aguja del 
frasco ampolla. 

PASO 14 

PASO 15 

Presionar levemente sobre el émbolo, hasta 
que la primera gota de líquido salga de la punta 
de la aguja. 
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PASO 18 

Presione con cuidado el émbolo hasta el 
fondo para inyectar la solución, luego 
retire la aguja. 
Es conveniente presionar, con la toallita 
desinfectante, sobre el sitio de la 
inyección para detener cualquier 
eventual sangrado, después de retirar la 
aguja. 
Aplique un suave masaje sobre el sitio 
de la inyección. 
 

PASO 19 

Para posteriores inyecciones de la solución ya mezclada de Menopur 1200 UI, repetir los 
pasos 10 a 18. 

Recuerde que la solución puede conservarse por un máxmo de 28 días a no más de 25°C.No 
congelar. 


